
○体外診断用医薬品の認証基準の制定について 
(平成17年6月22日)

(薬食発第0622004号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成14年7月に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平
成14年法律第96号)第2条による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号。以下「改正薬事法」と
いう。)については、平成15年12月に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一
部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第534号)により平成17年4月1日より施
行されたところである。 

今般、改正薬事法第23条の2第1項に基づく体外診断用医薬品の製造販売認証申請及び法第23条
の2第4項に基づく認証を受けた事項の一部変更認証申請の場合における認証の基準については、
下記のとおり取扱うこととしたので、ご了知の上、貴管下関係団体、関係業者等に対し周知をお
願いしたい。 

なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製
薬団体連合会会長、社団法人日本臨床検査薬協会会長、在日米国商工会議所医療機器・IVD小委
員会委員長、欧州ビジネス協会協議会体外診断用医薬品委員会委員長及び薬事法登録認証機関協
議会代表幹事あて送付することとしている。 

記 
1．制定の内容 

改正薬事法第23条の2第1項に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品
(以下「指定体外診断用医薬品」という。)については、平成17年3月29日厚生労働省告示第
121号により告示され、同告示中に基準(以下「適合性認証基準」という。)が示されているほ
か、平成17年3月31日付け薬食発第0331033号医薬食品局長通知「体外診断用医薬品の製造販
売認証申請について」(以下「IVD認証申請局長通知」という。)の中で適合性認証基準への適
合性を示す資料につき示している。 

今般、この適合性認証基準の運用の細部を別添1に示す「体外診断用医薬品認証基準」とし
て定めるものであること。 

2．認証基準の不適合品について 
認証基準の定められた品目であって、当該認証基準に適合しない品目の製造販売認証申請の

区分については、平成17年2月16日薬食発第0216004号医薬食品局長通知「体外診断用医薬品
の製造販売承認申請について」の記の第2の(4)における「基準不適合品目」の区分における申
請となること。 

3．既承認品の取扱いについて 
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2

条による改正前の薬事法において承認されたものであって、法第23条の2第1項の規定に基づく
認証を受けているものとみなされたもののうち当該認証基準に適合しないものについては、当
該認証基準に適合するための承認事項一部変更承認申請(以下「基準適合化一変申請」とい
う。)を別途行う必要はないものとする。 

なお、基準適合化一変申請を行わない場合であって、今後、基準適合化一変申請以外の承認
事項一部変更承認申請を行う際は、IVD承認申請局長通知における、基準不適合品目の取扱い
となることに留意すること。 

4．基本要件適合性チェックリストの取扱いについて 
薬事法登録認証機関が認証基準適合性の評価を行う際の、適合性認証基準の別紙4に示す基

本要件適合性チェックリストの取扱いについては、平成17年6月16日薬食禄発第0616001号医
療機器審査管理室長通知「指定体外診断用医薬品の基本要件基準適合性チェックリストについ
て」も参照すること。 

別添1 
体外診断用医薬品認証基準 

平成17年3月29日厚生労働省告示第121号に示す薬事法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労
働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品について、同告示中に示されている基準の運用
の細部を次のように定める。(対象となる体外診所用医薬品については別表参照。) 
体外診断用医薬品認証基準 
1．検出用試薬について 

検出用試薬にあっては、別紙1による試験方法により別紙2に示す条件に適合する対照体外診
断用医薬品若しくは検出方法と比較した際、その判定結果について別紙3による統計処理を行
ったときの一致率が90％以上であること。 

2．測定用試薬について 
測定用試薬にあっては、別紙1による試験方法により別紙2に示す条件に適合する対照体外診

断用医薬品若しくは測定方法と比較した際、その判定結果について別紙3による統計処理を行



ったときの相関係数は0.9以上であり、かつ、回帰直線式の傾きは0.9～1.1であること。 
3．基本要件への適合性 

別紙4に示す基本要件適合性チェックリストに基づき基本要件への適合性を説明するもので
あること。 

4．その他 
本基準に適合するものであっても、測定原理、検出感度等が既存の体外診断用医薬品と明ら

かに異なる場合については、本基準に適合しないものとする。 

別紙1 
試験方法 

1) 試験実施者 
試験の実施は、申請者自身が行うか又は他の検査機関等に依頼して実施する。なお、試験成

績を示す書類には、試験実施者の陳述、署名がなければならない。 
2) 検体数と選択方法 

① 検体数 
検体数は、原則として、通常の方法で適切に採取され、かつ適切に保管された検体、50検

体以上とするが、性能が適正に評価できる場合や対象となる疾患数が極めて少ない場合は、
必ずしもこの限りではない。 

② 検出用試薬 
検体については、原則として、陽性若しくは陰性となるもののうち少ない方の検体数が25

検体以上とするとともに、検体は、臨床的判断濃度(カットオフ値等)近傍の検体を含め、性
能が適正に評価できるように選択すること。ただし、対象となる疾患数又は疾患における検
体種が極めて少ない場合または臨床的判断濃度近傍の検体を確認することが難しい場合は、
必ずしもこの限りではない。 

③ 測定用試薬 
検体の濃度は、測定範囲全域にわたって分布させるとともに、臨床的判断濃度(基準値・

カットオフ彼等)近傍の検体を含めて、性能が適正に評価できるように選択すること。ただ
し、対象となる疾患数又は疾患における検体種が極めて少ない場合は、必ずしもこの限りで
はない。 

別紙2 
対照体外診断用医薬品若しくは検出又は測定方法 

対照とする体外診所用医薬品については、既に承認若しくは認証された体外診所用医薬品のう
ち、実際の臨床で汎用されており、かつ、現在の技術レベルからみて再現性等性能的に優れてい
るものを選定すること。 

対照となる既承認(認証)体外診断用医薬品において、複数の品目がある場合は原則として2種
類以上の体外診断用医薬品を対照として選定すること。なお、複数の測定方法が存在する場合
は、測定方法が複数になるよう2種類以上の体外診所用医薬品を対照として選定すること。ま
た、測定試薬の場合で、対照となる体外診断用医薬品の測定結果との直線回帰式を求めた結果、
そのY切片がOから大きく離れる場合は、その体外診断用医薬品を比較対照とするのは望ましくな
いこと。 

なお、公的機関(WHO等)、標準化機関(JCTLM、NCCLS、JCCLS等)又は関連学会等で採用してい
る基準的な検出若しくは測定方法がある場合は、原則、その検出若しくは測定結果を対照とする
こと。この場合、学会等で採用している基準的な方法でも、対象とする科学的な妥当性について
説明をする必要があること。(基準的な方法とは、世界的に、或いは日本において、基準的方法
として認められているものをいうこと。なお、この場合、そこで規定されている操作法、判定方
法及び性能の規格等を説明する必要があること。) 

(注) 
JCTLM：Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine；臨床検査医学に

おけるトレサビリテイに関する合同委員会 
NCCLS : National Committee for Clinical Laboratory Standards；米国臨床検査標準

協議会 
jCCLS : Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards；日本臨床検査標準

協議会 

別紙3 
統計処理の方法 

対照体外診所用医薬品若しくは検出又は測定方法による検出又は測定結果に対し、以下の統計
処理を行うこと。 

(1) 検出用試薬 



比較対照品及び被検討品について同一検体の検出結果を適切な表(m×n分割表など)に記載
し、両者の一致率を算出すること。 

(2) 測定用試薬 
同一検体に関する比較対照品の測定結果をX軸、被検討品の測定結果をY軸に取り、測定値

(X，Y)の相関係数および直線回帰式を求めること。 

(別紙4) 
体外診断用医薬品 基本要件適合性チェックリスト 

第一章 一般的要求事項 

基本要件 体外診断
用医薬品
への適
用・不適
用 

適合の方法 特定文書の確認 

(設計) 
第一条 薬事法(昭和三十五年法律

第百四十五号)第二条第十三項に
定める体外診断用医薬品(専ら動
物のために使用されることが目
的とされているものを除く。以
下同じ。)は、当該体外診断用医
薬品の意図された使用条件及び
用途に従い、また、必要に応
じ、技術知識及び経験を有し、
並びに教育及び訓練を受けた意
図された使用者によって適正に
使用された場合において、患者
の臨床状態及び安全を損なわな
いよう、使用者及び第三者(体外
診断用医薬品の使用にあたって
第三者の安全や健康に影響を及
ぼす場合に限る。)の安全や健康
を害すことがないよう、並びに
使用の際に発生する危険性の程
度が、その使用によって患者の
得られる有用性に比して許容で
きる範囲内にあり、高水準の健
康及び安全の確保が可能なよう
に設計及び製造されていなけれ
ばならない。 

適用 要求項目を包含する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 

 認知規格に従ってリ
スク管理が計画・実
施されていることを
示す。 

JIS T 14971：医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

(リスクマネジメント) 
第二条 体外診断用医薬品の設計

及び製造に係る製造販売業者又
は製造業者(以下「製造販売業者
等」という。)は、最新の技術に
立脚して体外診断用医薬品の安
全性を確保しなければならな
い。危険性の低減が要求される
場合、製造販売業者等は各危害
についての残存する危険性が許
容される範囲内にあると判断さ
れるように危険性を管理しなけ
ればならない。この場合におい
て、製造販売業者等は次の各号
に掲げる事項を当該各号の順序
に従い、危険性の管理に適用し
なければならない。 
一 既知又は予見し得る危害を

識別し、意図された使用方法

適用 認知規格に従ってリ
スク管理が計画・実
施されていることを
示す。 

JIS T 14971：医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 



及び予測し得る誤使用に起因す
る危陰性を評価すること。 

二 前号により評価された危険
性を本質的な安全設計及び製
造を通じて、合理的に実行可
能な限り除去すること。 

三 前号に基づく危険性の除去
を行った後に残存する危険性
を適切な防護手段により、実
行可能な限り低減すること。 

四 第二号に基づく危険性の除
去を行った後に残存する危険
性を示すこと。 

(体外診断用医薬品の性能及び機
能) 

第三条 体外診断用医薬品は、製
造販売業者等の意図する性能を
発揮できなければならず、体外
診断用医薬品としての機能を発
揮できるよう設計、製造及び包
装されなければならない。 

適用 要求項目を包含する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

(製品の寿命) 
第四条 製造販売業者等が設定し

た体外診断用医薬品の製品の寿
命の範囲内において当該体外診
断用医薬品が製造販売業者等の
指示に従って、通常の使用条件
下において発生しうる負荷を受
けた場合に、体外診断用医薬品
の特性及び性能は、患者又は使
用者若しくは第三者の健康及び
安全を脅かす有害な影響を与え
る程度に劣化等による悪影響を
受けるものであってはならな
い。 

適用 要求項目を包含する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 

 認知規格に従ってリ
スク管理が計画・実
施されていることを
示す。 

JIS T 14971：医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31薬食機発第
0331010号) 

(輸送及び保管等) 
第五条 体外診断用医薬品は、製

造販売業者等の指示及び情報に
従った条件の下で輸送及び保管
され、かつ意図された使用方法
で使用された揚合において、そ
の特性及び性能が低下しないよ
う設計、製造及び包装されてい
なければならない。 

適用 要求項目を包含する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号)体外診断用医薬
品の製造 
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 



第二章 設計及び製造要求事項 

  認知規格に従ってリ
スク管理が計画・実
施されていることを
示す。 

JIS T 14971：医療機
器―オリスクマネジメン
トの医療機器への適用 

(体外診断用医薬品の有効性) 
第六条 体外診断用医薬品の意図

された有効性は、起こりうる副
作用を上回るものでなければな
らない。 

適用 認知規格に従ってリ
スク管理が計画・実
施されていることを
示す。 

JIS T 14971：医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 

  認証基準に基づき既
認証品との同等性に
ついて示す。 

薬事法第23条の2第1項の
規定により厚生労働大臣
が基準を定めて指定する
体外診断用医薬品(平成17
年3月29日厚生労働省告示
第121号) 

  既存品のある場合
は、意図した性能に
ついて同等性を示
す。 

体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日薬食発第
0331033号) 

(体外診断用医薬品の化学的特性等) 

第七条 体外診断用医薬品は、前
章の要件を満たすほか、使用材
料の選定について、必要に応
じ、次の各号に掲げる事項につ
いて注意が払われた上で、設計
及び製造されていなければなら
ない。 
一 毒性及び可燃性 
二 使用材料と生体組織及び検

体との間の適合性 
三 硬度、摩耗及び疲労度等 

適用 リスク分析を行い、
使用材料の安全性を
確認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

2 体外診断用医薬品は、その使用
目的に応じ、当該体外診断用医
薬品の輸送、保管及び使用に携
わる者及び患者に対して汚染物
質及び残留物質(以下「汚染物質
等」という。)が及ぼす危険性を
最小限に抑えるように設計、製
造及び包装されていなければな
らず、また、汚染物質等に接触
する生体組織、接触時間及び接
触頻度について注意が払われて
いなければならない。 

適用 リスク分析を行い、
使用材料の安全性を
確認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

3 体外診断用医薬品は、通常の使
用手順の中で当該体外診断用医
薬品と同時に使用される各種材
料、物質又はガスと安全に併用
できるよう設計及び製造されて
いなければならない。 

適用(各種
材料に検
体サンプ
リング時
のチッ
プ、プレ
ート等を
含む場合
に限る。)

リスク分析を行い、
同時使用される材料
との安全性を確認。

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬貴様発
第0331010号) 



4 体外診断用医薬品は、当該体外
診断用医薬品から溶出又は漏出
する物質が及ぼす危険性が合理
的に実行可能な限り、適切に低
減するよう設計及び製造されて
いなければならない。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

5 体外診断用医薬品は、合理的に
実行可能な限り、当該体外診断
用医薬品自体及びその目的とす
る使用環境に照らして、偶発的
にある種の物質がその体外診断
用医薬品へ侵入する危険性又は
その体外診断用医薬品から浸出
することにより発生する危険性
を、適切に低減できるよう設計
及び製造されていなければなら
ない。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

(微生物汚染等の防止) 

第八条 体外診断用医薬品及び当
該体外診断用医薬品の製造工程
は、患者、使用者及び第三者(体
外診断用医薬品の使用にあたっ
て第三者に対する感染の危険性
がある場合に限る。)に対する感
染の危険性がある場合、これら
の危険性を、合理的に実行可能
な限り、適切に除去又は軽減す
るよう、次の各号を考慮して設
計されていなければならない。 
― 取扱いを容易にすること。 
二 必要に応じ、使用中の体外

診断用医薬品からの微生物漏
出又は曝露を、合理的に実行
可能な限り、適切に軽減する
こと。 

三 必要に応じ、患者、使用者
及び第三者による体外診断用
医薬品又は検体への微生物汚
染を防止すること。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

2 体外診断用医薬品に生物由来の
物質が組み込まれている場合、
適切な入手先、ドナー及び物質
を選択し、妥当性が確認されて
いる不活性化、保全、試験及び
制御手順により、感染に関する
危険性を、合理的かつ適切な方
法で低減しなければならない。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971:医療機器
―リスクマネジメントの
医療機器への適用 

3 滅菌状態で出荷される体外診断
用薬品は、再使用が不可能であ
る包装がなされるよう設計及び
製造されなければならない。当

適用(但
し、滅菌
が必須で
ないもの

 日局一般試験法 無菌試
験又はそれと同等性が担
保できる基準医療機器及
び体外診断用医薬品の製



該体外診断用医薬品の包装は適切
な手順に従って、包装の破損又
は開封がなされない限り、販売
された時点で無菌であり、製造
販売業者によって指示された輸
送及び保管条件の下で無菌状態
が維持され、かつ、再使用が不
可能であるようにされていなけ
ればならない。 

は除く) 造管理及び品質管理の基
準に関する省令(平成16年
厚生労働省令第169号) 

4 滅菌を施さなければならない体
外診断用医薬品は、適切に管理
された状態で製造されなければ
ならない。 

適用 要求項目を包合する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

5 非滅菌体外診断用医薬品の包装
は、当該体外診断用医薬品の品
質を落とさないよう所定の清浄
度を維持するものでなければな
らない。使用前に滅菌を施さな
ければならない体外診断用医薬
品の包装は、微生物汚染の危険
性を最小限に抑え得るようなも
のでなければならない。この場
合の包装は、滅菌方法を考慮し
た適切なものでなければならな
い。 

適用 要求項目を包含する
認知された基準に適
合することを示す。

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 

(製造又は使用環境に対する配慮) 

(体外診断用医薬品が、他の医療)
機器又は体外診断用医薬品又は装
置と組み合わせて使用される場
合、接続系を含めたすべての組み
合わせは、安全であり、各医療機
器又は体外診断用医薬品が持つ性
能が損なわれないようにしなけれ
ばならない。組み合わされる場
合、使用上の制限事項は、直接表
示するか添付文書に明示しておか
な覧ければならない。) 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 

 使用に際して必要な
情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文言の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号) 
体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月31日 薬食
安発第0331014号) 

第九条 体外診断用医薬品につい
ては、次の各号に掲げる危険性
が、合理的かつ適切に除去又は
低減されるように設計及び製造
されなければならない。 
一 物理的特性に関連した傷害

の危険性 
二 合理的に予測可能な外界か

らの影響又は環境条件に関連
する危険性 

三 通常の状態で使用中に接触

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
ﾆL7年3月31日 薬食機発



する可能性のある原材料、物質
及びガスとの同時使用に関連
する危陰性 

四 物質が偶然体外診断用医薬
品に侵入する危険性 

五 接伴を誤認する危険性 
六 研究又は治療のために通常

使用される他の体外診断用医
薬品又は医療機器と相互干渉
する危険性 

七 校正が不可能な場合、使用
材料が劣化する場合又は測定
若しくは制御の機構の精度が
低下する場合などに発生する
危険性 

第0331010号) 

2 体外診断用医薬品は、通常の使
用及び単一の故障状態におい
て、火災又は爆発の危険性を最
小限度に抑えるよう設計及び製
造されていなければならない。
可燃性物質又は爆発誘因物質に
接触して使用される体外診断用
医薬品については、細心の注意
を払って設計及び製造しなけれ
ばならない。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成L7年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月3日 薬食機発第
0331010号) 

3 体外診断用医薬品は、すべての
廃棄物の安全な処理を容易にで
きるよう設計及び製造されてい
なければならない。 

適用 リスク管理の規格に
適合することを確
認。 

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号)体外診断用
医薬品の製造販売認証申
請に際し留意すべき事項
について(平成17年3月31
日 薬食機発第0331010
号) 

(測定値に対する配慮) 

第十条 体外診断用医薬品は、そ
の不正確性が患者に重大な悪影
響を及ぼす可能性がある場合、
当該体外診断用医薬品の使用目
的に照らし、十分な正確性、精
度及び安定性を有するよう、設
計及び製造されていなければな
らない。正確性の限界は、製造
販売業者等によって示されなけ
ればならない。 

適用 設計、製造に関わる
基本的な要求事項
で、「体外診断用医
薬品製造業製造管理
及び品質管理規則案
(仮称)」に適合す
る。 

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 

リスク分析を行い、
便益性を検証する。

JIS T 14971・医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 

適合性認証基準に基
づき既承認(認証)品
との同等性について
示す。 

薬事法第23条の2第1項の
規定により厚生労働大臣
が基準を定めて指定する
体外診断用医薬品(平成17
年3月29日厚生労働省告示
第121号) 

既存品のある場合 体外診断用医薬品の製造



は、意図した性能に
ついて同等性を示
す。 

販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

2 体外診断用医薬品の性能が校正
器又は標準物質の使用に依存し
ている場合、これらの校正器又
は標準物質に割り当てられてい
る値の遡及性は、品質管理シス
テムを通して保証されなければ
ならない。 

適用 意図した性能を保証
すること。 

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 

3 体外診断用医薬品の目盛りは、
その使用目的に応じ、人間工学
的な観点から設計されなければ
ならない。 

適用 リスク分析を行い、
便益性を検証する。

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 

4 数値で表現された値について
は、可能な限り標準化された一
般的な単位を使用し、体外診断
用医薬品の使用者に理解される
ものでなければならない。 

適用 使用に際して必要な
情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号)体外診断
用医薬品の添付文書の記
載要領について(平成17年
3月31日 薬食安発第
0331014号) 

(放射線に対する防御) 

第十一条 体外診断用医薬品は、
その使用目的に沿って、測定等
のだめに適正な水準の放射線の
照射を妨げることなく、患者、
使用者及び第三者への放射線被
曝が合理的、かつ適切に低減す
るよう設計、製造及び包装され
ていなければならない。 

適用 設計、製造に関わる
基本的な要求事項
で、「医療機器及び
体外診断用医薬品の
製造管理及び品質管
理の基準に関する省
令(平成16年厚生労
働省令第169号)」
に適合する。 
規定された法律に適
合。 

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 
JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関す
る法律(昭和32年6月10日
法律第167号) 

2 体外診断用医薬品は、意回しな
い二次放射線又は散乱線による
患者、使用者及び第三者への被
曝を可能な限り軽減するよう設
計及び製造されていなければな
らない。 

適用 設計、製造に関わる
基本的な要求事項
で、「医療機器及び
体外診断用医薬品の
製造管理及び品質管
理の基準に関する省
令」に適合する。 

医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品
質管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令
第169号) 
JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造



販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意 
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

  規定された法律に適
合。 

放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関す
る法律(昭和32年6月to目
法律第167号) 

3 放射線を放出する体外診断用医
薬品の取扱説明書には、放出す
る放射線の性質、患者及び使用
者に対する防護手段、誤使用の
防止法並びに振付中の固有の危
険性の排除方法について、詳細
な情報が記載されていなければ
ならない。 

適用 情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号) 
体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月31日 薬食
安発第03310ﾆL4号) 

(自己検査用体外診断用医薬品に対する配慮) 

第十二条 自己検査用体外診断用
医薬品は、それぞれの使用者が
利用可能な技能及び手段並びに
通常生じ得る使用者の技術及び
環境の変化の影響に配慮し、用
途に沿って適正に操作できるよ
うに設計及び製造されていなけ
ればならない。 

適用 リスク分析を行い、
便益性を検証する。

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食発
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

  情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号) 
「体外診断用医薬品の添
付文書の記載要領につい
て」(平成17年3月31日 
薬食安発第0331014号) 

2 自己検査用体外診断用医薬品
は、当該体外診断用医薬品の取
扱い中、接伴の取扱い中(検体を
取り扱う場合に限る。)及び検査
結果の解釈における誤使用の危
険性を可能な限り低減するよう
に設計及び製造されていなけれ
ばならない。 

適用 リスク分析を行い、
便益性を検証する。

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 
薬食発第0331033号)体外
診断用医薬品の製造販売
認証申請に際し留意すべ
き事項について(平成17年
3月31日 薬食機発第
0331010号) 

3 自己検査用体外診断用医薬品に
は、合理的に可能な場合、製造
販売業者等が意図したように機
能することを、使用に当たって

適用 リスク分析を行い、
便益性を検証する。

JIS T 14971 医療機
器―リスクマネジメント
の医療機器への適用 
体外診断用医薬品の製造



使用者が検証できる手順を含めて
おかなければならない。 

販売認証申請について(平
成17年3月31B薬食発第
0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売認証申請に際し留意
すべき事項について(平成
17年3月31日 薬食機発
第0331010号) 

  情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文言の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号) 
「体外診断用医薬品の添
付文言の記載要領につい
て」(平成17年3月31日 
薬食安発第0331014号) 

(製造業者・製造販売業者が提供する情報) 

(使用者には、使用者の訓練及び知
識の程度を考慮し、製造業者・製
造販売業者名、安全な使用法及び
医療機器又は体外診断薬の意図し
た性能を確認するために必要な情
報が提供されなければならない。
この情報は、容易に理解できるも
のでなければならない。) 

適用 情報の提供の有無を
確認。 

体外診断用医薬品の添付
文書の記載要領について
(平成17年3月10日 薬食
発第0310006号) 
「体外診断用医薬品の添
付文書の記載要領につい
て」(平成17年3月31日 
薬食安発第0331014号) 

(性能評価) 

第十三条 体外診断用医薬品の性
能評価を行うために収集される
すべてのデータは、薬事法その
他関係法令の定めるところに従
って収集されなければならな
い。 

適用 試験を実施したもの
が虚偽のないことを
自己宣誓する。 

体外診断用医薬品の製造
販売認証申請について(平
成17年3月31日 薬食登
第0331033号) 
体外診断用医薬品の製造
販売証申請に際し留意す
べき事項について(平成17
年3月31日 薬食機発第
0331010号) 


